
 ساعته و ادرار راندوم ٢٤ادرار در مواد غلظت تبديل حسابگر از استفاده راهنماي

  :مقدمه
 ،برنامه كنترل كيفـي خـارجيجهت محاسبه نتايج آناليت هاي ادراري و نسبت آناليت به كراتينين  ساعته ٢٤ها در ادرار جهت تبديل غلظت آناليت حسابگر فايل اكسل

طراحي شده است. كاربرد اصلي آن محاسبه مقادير واقعي دفع روزانه و همچنين محاسبه نسبت آناليـت بـه  وگيري از خطاي محاسباتيلكارهاي روتين آزمايشگاهي و ج
  .ادرار (مانند پروتئينوري، بررسي دفع املاح، و اختلالات متابوليك) اهميت دارد نتايج آناليت هايباشد. اين محاسبات در تفسير باليني كراتينين مي

  :سمت چپ ازبه ترتيب  هاستون  ضيحتو
  ساعته را به ميلي ليتر وارد كنيد ٢٤حجم ادرار : ساعته ٢٤حجم ادرار  
  تستهاي كه مورد  اندازه گيري قرار مي گيرند. :آناليت 
 شامل دو ستون است. :خوانده دستگاه 

باز مي شود كه شما مي توانيد واحد مورد نظرتان را انتخاب كنيد.با انتخاب واحد در ستون سمت چپ مقدار آناليت و در ستون سمت راست با كليد بر روي آن زبانه اي 
  در اين قسمت در ستون غلظت نهايي هم همين واحد نمايش داده مي شود.

را وارد  ١رقتـي داده نشـده عـدد  و اگـروارد كنيد. در اين قسمترا ٢٠يا  ١٠يا  ٥رقيق شده در اين قسمت عدد  ١:٢٠يا  ١:١٠يا  ١:٥ تاگر نمونه به نسب :فاكتور رقت 
  كنيد.با انتخاب ضريب رقت به طور اتوماتيك غلظت نهايي محاسبه مي شود.

غلظت نهايي در اين ستون به طـور همانطور كه قبلا گفته شد با انتخاب واحد در ستون خوانده دستگاه و وارد كردن ضريب رقت  :با اعمال ضريب رقت  نهايي غلظت
  گردد. اتوماتيك محاسبه مي

 : اگردر مورد آناليتي احتياج به تغييرواحد بود با انتخاب واحد مربوطه غلظت آناليت بر حسب واحد جديد محاسبه مي شود. تبديل واحد غلظت نهايي

   محاسبه انجام مي شود.  mg/g Cr ,mg/mg Cr در اين ستون با انتخاب واحدهاي  : نسبت آناليت به كراتينين 
  نمايش داده مي شود. )  gr/24hمثلا براي اوره واحد به صورت ( 24h, mg /24h  gr/در اين ستون هم با انتخاب واحد : ساعته ٢٤درار مقدار آناليت در ا 
 

  بر اساس مطالب مندرج در دستورالعمل برنامه كنترل كيفي خارجي انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي مثال:
  ميلي ليتر١٧٠٠ساعته: ٢٤حجم ادرار 

  ١:٢٠با رقت mg/dL ١/٣كراتينين ادرار: خوانده دستگاه 

  بدون رقتmg/dL  ٧/ ٥كلسيم  ادرار: خوانده دستگاه
  بدون رقتmg/dL  ٣/٦٤پروتئين ادرار: خوانده دستگاه 

  ١:٥با رقت  mg/dL ٥/٦اسيد اوريك ادرار: خوانده دستگاه

 

 :كليدي نكات

  ادرار وميكرو آلبومينين ادرار ئاشتباه نشود).خصوصا در محاسبه پروت mg/Lبا  mg/dLمثلادقت در واحدها بسيار مهم است ( -
  وارد شود. ١و اگر رقت نداشتيد عدد در صورت رقت دادن نمونه، حتماً ضريب رقت صحيح وارد  -
  دارد. ايجتأثير مستقيم بر نت ووارد كردن مقادير صحيح ساعته ٢٤آوري ادرار كامل بودن جمع - 
  شود.هاي استاندارد آزمايشگاهي و باليني نمير كمكي است و جايگزين دستورالعملاين ابزا -
  مهم و پاياني نكته 

  .كنيد انتخاب را ”Don’t Save“دكمه  هنگام بستن فايل
  ايجاد نگردد. مشكليو در محاسبات بعدي  دهشود ضرايب رقت و مقادير وارد شده در صفحه ذخيره نشاين كار موجب مي

  كمال تشكر را دارم. دكتر حسن بياتاز راهنمايي ها و زحمات استاد ارجمندم در پايان 
  دكترشهروز همتي

٢٨/٠٧/١٤٠٤  
 


