
  به نام خدا
  EQAPبخش باكتري شناسي  41گزاش و توضيحات اشكالات دوره 

  باسلام و عرض ادب و احترام
خدمت كليه همكاران گرامي، در گزارش اين دوره به بررسي و ارزيابي مهمترين و پرتكرارترين مشكلات ديده شده در بخش باكتري 

جهت تشخيص و باكتري  Serratia marcescensو  Streptococcus agalactiaeباكتري هاي  41شناسي مي پردازيم. در دوره 
Staphylococcus aureus (MRSA) .جهت تشخيص و آنتي بيوگرام به آزمايشگاه ها ارسال شد  

 
Technical error 

 عدم انجام صحيح تست ها: -1
گزارش كرده ا ند كه بيانگر عدم انجام صحيح را منفي   CAMPآزمايشگاه تست  143تعداد  Strep agalactiaeبعنوان مثال در مورد باكتري 

  .مصرفي مي باشد Blood Agarتست يا عدم كنترل كيفي صحيح محيط كشت 
  و ارزيابي شود.ضمنا شته ابر تست هاي كنترلي استاندارد، بايد حتما تست كمپ هم گذدر هر سري ساخت محيط بلادآگار، علاوه

علاوه بر باكتري مجهول، همزمان يك باكتري استرپ آگالاكتيه بعنوان كنترل  كه تست كمپ گذاشته ميشود بايد در پليت بلاد
مثبت گذاشته شود. در بسياري موارد اگر فقط باكتري مجهول در پليت كمپ گذاشته شود و نتيجه تست منفي شود، به اشتباه، 

 بلادآگار باشد.باكتري فوق كمپ منفي تشخيص داده ميشود در حاليكه ممكن است ايراد از كيفيت محيط 

  آزمايشگاه از تست  143آزمايشگاه كه پاسخ ارسال كرده اند، فقط  846يا در مورد باكتري سراشيا از تعدادDNASE  براي
را براي اين باكتري منفي گزارش  DNASEتشخيص اين باكتري استفاده كرده اند كه از اين تعداد، مواردي هم به اشتباه تست 

 كرده اند.

  تستDNASE تصاصي براي باكتري هاي گرم مثبت نيست و در بحث تشخيص باكتريهاي گرم منفي از قبيل اخ Serratia, 

Moraxella, S.maltophilia .و .. هم كاربرد دارد  
  در خصوص نحوه صحيح انجام تست، بهتر است در پليتDNASE  همزمان با باكتري مجهول، از يك باكتري ،DNASE  مثبت

ساعت انكوباسيون، كل سطح محيط  24در محيط و  ينوان كنترل مثبت استفاده شود. بعد از تلقيح باكتربع Staph aureusمثل 
نرمال ريخته شود و چند دقيقه بعد واكنش ها بررسي شود. هاله شفاف اطراف باكتري كنترل مثبت نشانه انجام  HCL   1محلول 

  صحيح تست مي باشد.
 ط با باكتري ارساليبكارگيري تست ها و محيط هاي غير مرتب -2

  تست  -تست كواگولازعبارتند از: تست هاي غير مرتبط استفاده شده در شناسايي باكتري استرپ آگالاكتيهGerm tube-Lysin 

decarboxylase - MR – مانيتول سالت آگار- Novobiocin-OF – سيمون سيترات–TSI ... و 

  تست هاي غيرمرتبط استفاده شده در شناسايي باكتريSerratia   :باستيراسينعبارتند از- CAMP –مانيتول سالت  -كواگولاز
 اپتوچين و ... - Novobocin -آگار

  تست هاي غيرمرتبط استفاده شده در شناسايي باكتريStaph aureus يمون سيتراتعبارتند از: س- TSI- Germtube - 
 و .... MR-لايزين آيرون آگار

  تست ها و محيط هاي غير مرتبط با يك باكتري خاص ميشود، يكي عدم رعايت ترتيب انجامنكته مهم و قابل توجه كه بكارگيري 
گرم       كاتالاز        اكسيداز و ....) ميباشد. همين تست هاي ساده، تعيين كننده تست ها در شناسايي (رنگ آميزي 

در رنگ گرم باكتريها، نقش مهمي در مسير  دوم تكنيك و كنترل كيفي رنگ آميزي گرم و اشتباه مسيرتشخيص باكتري هستند.
تشخيص دارد. سوم استفاده از فلوچارت ها و جداول تشخيصي هر گروه از باكتريها، در انتخاب صحيح تست ها و محيط هاي كشت 

 بسيار اهميت دارد.

  

ه يكي از مهمترين عدم انطباق هايي ك عدم كنترل كيفي محيط هاي كشت، محلول ها و معرف هاي مصرفي -3
رپ آگالاكتيه بعلت عدم كنترل كيفي محيط بلادآگار وليز استدر اين دوره مشاهده گرديد، تشخيص اشتباه نوع هم



كتري استرپ آگالاكتيه به اشتباه مثبت گزارشزمايشگاه تست كاتالاز را براي باآ 58مصرفي بود. يابعنوان مثال تعداد 
 كرده اند.
  شگاه تست اكسيداز را به اشتباه مثبت گزارش كرده ا ند.آزماي 17در مورد باكتري سراشيا تعداد
  113آزمايشگاه ديسك باسيتراسين را به اشتباه حساس گزارش كرده اند و تعداد  32در مورد باكتري استاف اورئوس تعداد

آزمايشگاه براي اين باكتري تست كوآگولاز لوله اي را منفي گزارش كرده اند.
و يا استفاده واد و تست هاي تشخيصي ضروري در بخش ميكروب شناسي، مهاعدم وجود برخي محيط  -4

.از محيط هاي كشت با كيفيت نامطلوب
در آنتي بيوگرام CLSIعدم انتخاب ديسكهاي آنتي بيوتيكي باكتري ارسالي طبق جدول استاندارد  -5

ئوس نمي باشد ، از قبيلدر پانل باكتري استاف اور CSLIانتخاب اشتباه برخي ديسكها كه در جدول  M2باكتري 
Colistin  ،Nalidixic acid ،Cefazolin ... و  

كليه ديسك هاي مورد CLSIعدم دقت در اندازه قطر هاله عدم رشد ديسكها و تطابق آن با جدول  -6
نجاماستفاده در آنتي بيوگرام بايد با خط كش اندازه گيري و اعداد آن با جدول استاندارد مقايسه شود تا تفسير صحيح ا

خوانده شده ولي حساس گزارش شده است. 20شود. بعنوان مثال ديسك سيپروفلوكساسين در آنتي بيوگرام عدد 
مي باشد. Iبراي سيپروفلوكساسين در محدوده  20عدد  CLSIدرحالي كه در جدول 

EQAP بورد باکتري شناسی برنامه 


